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撹拌5分間、静置5分間

内標準物質添加
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p -ｱﾐﾉﾌｪﾉｰﾙを添加した

Sep-Pak Plus PS-2
300L/分×24時間

乾燥 溶出 濃縮

有機溶媒相分取 脱水 GC/MS-SIM-EI

希釈

分析原理：GC/MS-SIM-EI

検出下限値：

 【大気】（ng/m3
）

   [2]   1.6
   [13] 0.85
   [19] 1.4

分析条件：
 機器

   GC：Agilent 6890
   MS：Agilent 5973N
   又は

   GC：Agilent 7890A
   MS：Agilent 5975C    他
 カラム

   Agilent J&W DB-17ms
   30m×0.25mm、0.25μm

【大気】

大気 捕集 洗浄

1mol/L水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ/ﾒﾀﾉｰﾙ
(67:33) 2mL
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窒素ﾊﾟｰｼﾞ
0.2mLまで

0.5mL 無水硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ

窒素通気：60分間 ﾒﾀﾉｰﾙ 0.5mL
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3mL

溶媒抽出


