
調査対象物質 分析法フローチャート 備　　考

固相抽出

Oasis HLB Plus 225mg
10～20mL/分

洗浄

ｷﾞ酸/10%ｴﾀﾉｰﾙ水溶液

(1:99) 10mL

ｷﾞ酸/ｱｾﾄﾝ (1:99) 50mL 無水硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ

ﾛｰﾀﾘｰｴﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀ
1mLまで

「平成24年度化学物質分析法開発調査報告書」準拠

分析原理：LC/MS/MS-SRM-
ESI-ポジティブ

検出下限値：
【水質】（ng/L）
   [5] 0.80
   [6] 6.2

分析条件：
 機器

   LC：Alliance 2695
   MS：Quattro micro API　他
 カラム

   Atlantis T3
   50mm×2.1mm、5μm　他

[5] N ,N -ジメチル

-n -オクタデシル

アミン
[6] N ,N -ジメチル

ドデシルアミン

溶出 脱水

ﾒﾀﾉｰﾙ
1.00mL

定容
LC/MS/MS-SRM-

ESI-ポジティブ

濃縮 転用 濃縮

ﾒﾀﾉｰﾙ 15mL
ﾛｰﾀﾘｰｴﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀ

1mL乾固まで

窒素ﾊﾟｰｼﾞ
約1mL未満まで

通気 10mL

【水質】

水質試料

500mL
ﾒﾀﾉｰﾙ 50mL

塩酸

水分除去

LC/MS/MS-SRM-
ESI-ネガティブ

ﾒﾀﾉｰﾙ
1.00mL

分析原理：LC/MS/MS-SRM-
ESI-ネガティブ

検出下限値：
【水質】（ng/L）
   [4] 34

分析条件：
 機器

   LC：Agilent  1200
   MS：Agilent 6410　他
 カラム

   Eclips Plus C-18
   100mm×2.1mm、1.8μm

通気 10mL ﾒﾀﾉｰﾙ 2mL 窒素ﾊﾟｰｼﾞ
1mL未満まで

定容

溶出 濃縮
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固相抽出

Sep-Pak Plus PS-2
10mL/分

精製水 5mL

[4] ジナトリウム

=4-アミノ-3-[4'-
(2,4-ジアミノフェ

ニルアゾ)-1,1'-ビ
フェニル-4-イルア

ゾ]-5-ヒドロキシ-6-
フェニルアゾ-2,7-
ナフタレンジスル
ホナート　（別名：
CIダイレクトブラッ

ク38）

【水質】

水質試料 洗浄

100mL
ﾒﾀﾉｰﾙ 50mL
う酸 水 物

水分除去


