
調査対象物質 分析法フローチャート 備　　考

精製水 20mL 窒素通気 1L/分、20分間 ｷﾞ酸/ﾒﾀﾉｰﾙ(0.4:99.6) 5mL

濃縮 定容
LC/MS/MS-SRM-
ESI-ポジティブ

ｻﾛｹﾞｰﾄ物質添加
ﾋﾟﾘﾄﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ-d 6 0.20ng

ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ-d 6 2.0ng

洗浄 水分除去 溶出

分析原理：LC/MS/MS-SRM-ESI-
ポジティブ

検出下限値：
【水質】（ng/L）
   [7] 0.043
   [9] 0.17

分析条件：
 機器
   LC：Shimadzu Necera XR
   MS：Sciex QTRAP 4500QT
   又は
   LC：Shimadzu LC-20A
   MS：AB Sciex QTRAP4500
 カラム
   Waters Xbridge Amide
   150mm×2.1mm、3.5μm

[7] 3-[[(ジメチル
アミノ)カルボニ
ル]オキシ]-1-メ
チルピリジニウ
ム　（別名：ピ
リドスチグミ
ン）

[9] N ,N -ジメチ
ルビグアニド塩
酸塩（N ,N -ジメ
チルビグアニド
として）　（別
名：塩酸メトホ
ルミン（メトホ
ルミンとし
て））

【水質】

水質試料 固相抽出

100mL
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 3g

ENVI-Carb Plus
10mL/分

窒素ﾊﾟｰｼﾞ
0.2mLまで

ｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ
2mL
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